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DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE INCERTIDUMBRE EN
MEDICIONES INDIRECTAS
Design of a procedure for the calculation of the uncertainty in indirect measurements
RESUMEN
De manera didáctica se presenta con base en la norma GTC 51 “Guía para la
expresión de incertidumbre en las mediciones” el desarrollo de una metodología
para realizar el cálculo de la incertidumbre de medición para el caso en que se
realizan mediciones indirectas. Se presenta para un mayor entendimiento una
aplicación práctica.
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ABSTRACT
Of didactic way appears with base in GTC-51 norm “Guide for the Expression of
Uncertainty in Measurements” the development of a methodology to make the
calculation of the uncertainty of measurement for the case in that indirect
measurements are made. A practical application appears for a greater
understanding.
KEYWORDS: Metrology, indirect measurement, uncertainty, calculation.
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1. INTRODUCCIÓN
Medida Indirecta: Las medidas indirectas son aquellas
que son resultado de emplear una expresión matemática
que implica operaciones con cantidades físicas que
fueron medidas directamente. Entre los casos clásicos
para la medición indirecta de variables eléctricas están el
de la resistencia eléctrica y el de potencia eléctrica a
través de mediciones directas de tensión y corriente
eléctricas. La incertidumbre en medidas indirectas
proviene necesariamente de la incertidumbre obtenida
por medio de las variables involucradas que se midieron
por método directo. Contrario al caso de las medidas
directas, la determinación de la incertidumbre en medidas
indirectas es un proceso más complejo que puede llegar a
involucrar aspectos de cálculo diferencial, debido a que
es inevitable la presencia de correlaciones entre las
variables de entrada.
El lenguaje metrológico utilizado en este artículo es con
base en la norma NTC-2194[1].
2. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO
A continuación, se irá presentando paso a paso el
procedimiento propuesto para la aplicación práctica del
Cálculo de la Incertidumbre de Medición en la
realización de medidas indirectas. En una primera
instancia se describen de manera general los pasos del
algoritmo propuesto en esta sección mediante varias
secciones de un diagrama de flujo (ver figura 1, 2 y 3)
Figura 1. Sección del diagrama de flujo que especifica
la metodología a seguir.
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Casos de incertidumbre estándar tipo B (Diagrama de
flujo: Figura 1)
CASO 1. Si la incertidumbre de un valor x se obtiene a
partir de la especificación de un fabricante, o de un
certificado de calibración, un manual u otra fuente
externa al procedimiento de medición en que se indique
que este es un múltiplo de la desviación estándar, Ux se
obtiene simplemente de dividir la incertidumbre dada
entre el factor multiplicativo.
CASO 2. La especificación de incertidumbre de un
elemento de medición se indica respecto de un nivel de
confianza (90%, 95%, 99%, etc.) se puede asumir, (salvo
indicación contraria), que esta ha sido estimada en base a
una distribución normal, por lo tanto podemos hallar la




CASO 3. La especificación de incertidumbre no es
explícita sino que se da un límite máximo para el error
del instrumento. Esto implica que el comportamiento del
instrumento tiene características de una distribución tipo
rectangular o uniforme dentro de unos límites
establecidos. Para este tipo de distribución, la





CASO 4. Incertidumbre asociada a la resolución de la
indicación de un instrumento de medición. La
incertidumbre básica asociada a este problema se puede
obtener considerando que la información que se pueda
contener en la porción menos significativa de la
indicación de un instrumento, tiene una función de
distribución tipo rectangular. En el caso de una
indicación digital, la incertidumbre básica corresponde a
la sensibilidad del dígito menos significativo, dividido











Figura 2. Segunda sección del método.
Figura 3. Tercera sección del método.
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Nota para la estimación del número de grados de
libertad (Diagrama de flujo: Figura 3)
El número efectivo de grados de libertad iefγ de cada
distribución se determina teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
iefγ = n – 1. Evaluaciones Tipo A con una restricción.
iefγ = n – m. Evaluaciones Tipo A con m restricciones.
iefγ = infinito. Cuando se apliquen distribuciones
rectangulares.
iefγ = 50. Si se deduce de una distribución normal para
la cual se han tomado suficiente número de datos.
3 APLICACIÓN
Medición indirecta de una resistencia. El ejercicio
consiste en medir la magnitud de una resistencia eléctrica
con un valor nominal Rnom = 100 Ù, por medio de una
fuente de corriente que produzca una corriente eléctrica a
través de esta resistencia, la cual será medida con un
amperímetro, y la tensión eléctrica producida en la
misma se medirá mediante un voltímetro.
Para evitar contribuciones de incertidumbre adicionales,
se tendrá control sobre las condiciones ambientales, de
tal manera que el experimento se realice solo cuando la
temperatura ambiente se encuentre en el rango de 23 °C ±
5 °C y la humedad relativa en un rango de entre 40% y
60%, los cuales son rangos seguros para los cuales no se
modificarán las propiedades metrológicas de los
instrumentos.
Conociendo el objetivo de la presente medición, se
procede a diseñar el modelo físico que servirá de
aproximación del sistema en cuestión. En este caso, la
conexión corresponde al siguiente circuito eléctrico:
Las características metrológicas de los instrumentos de
medición, según sus manuales:







± (0,3% lectura + 1 dígito)







± (0,5% lectura + 0,1% rango)
Modelamiento matemático del procedimiento de
medición: El modelo físico mostrado anteriormente se
puede ahora representar por medio de la Ley de Ohm, y
así obtener la representación matemática necesaria para
relacionar las magnitudes de entrada:
()Τϕ
/Φ4 15.555 Τφ














En este ejemplo se hacen 10 pares de mediciones (tensión
y corriente), un par cada 3 minutos sin corregir la
corriente producida por la fuente. Según Luis O.
Becerra[3], el número de mediciones (repeticiones)
necesarias para realizar una medición es una decisión que
el metrólogo debe tomar considerando la incertidumbre
“objetivo”, el aporte de la incertidumbre tipo A, el
tiempo requerido para realizar repeticiones entre otras
consideraciones. Los datos obtenidos se consignan en la
siguiente tabla con sus respectivas unidades, calculando
al final el promedio respectivo de las mediciones en cada
uno de los multímetros:











=V 5,180000 =I 51,891000
Tabla 1. Mediciones realizadas en cada uno de los
instrumentos.
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Luego de despreciar los valores de las contribuciones que
no aportan al valor del mensurando, se obtiene entonces
la relación de los promedios que se observa, la cual es el











En el transcurso de los cálculos se sugiere utilizar todas
las cifras decimales que presente la herramienta de
cálculo para evitar la pérdida de información.
Identificación y cuantificación de las fuentes de
incertidumbre: Las fuentes de incertidumbre que se
tendrán en cuenta para este problema serán las debidas a
la repetibilidad de las lecturas tomadas, las
especificaciones de exactitud y la resolución en cada
multímetro.
Figura 2. Fuentes de incertidumbre involucradas en el
proceso de medición.
Estimación de la incertidumbre tipo A: La desviación




1 0 0 1 62.64 281.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.75 Τφ
1 0 0 1 118.08 281.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 8.37  Τφ























1 0 0 1 62.88 247.17 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 11.113 Τφ
1 0 0 1 124.32 247.17 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.512 Τφ





















Ahora, calculando la incertidumbre estándar tipo A con
las desviaciones anteriores, se tiene:
()Τϕ
/Φ4 13.352 Τφ
1 0 0 1 72.72 167.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 11.414 Τφ





1 En Microsoft Excel, la desviación estándar de una serie
de datos se puede obtener por medio de la función
‘DESVEST(A:B)’, donde “A:B” es el rango de valores
obtenidos en la medición.
()Τϕ
/Φ4 12.691 Τφ
1 0 0 1 330 737.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 10.844 Τφ





Estimación de las incertidumbres tipo B: Para estimar
las incertidumbres estándar tipo B a partir de las fuentes
identificadas, hay que observar que se tienen presentes
dos casos diferentes: especificaciones y resolución. Las
especificaciones de exactitud están bien delimitadas para
un valor máximo de error del instrumento, esto implica
que el comportamiento de tal instrumento posee
propiedades caracterizadas por una distribución uniforme
entre límites establecidos, denominada también de tipo
rectangular. Para este tipo de distribución de probabilidad




1 0 0 1 342.72 558.69 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 10.32 Τφ




























1 0 0 1 338.64 491.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.523 Τφ




























La incertidumbre estándar asociada a la resolución de la
indicación de un instrumento de medición se puede
obtener considerando que la información contenida en el
menor incremento en la escala de la indicación de tal
instrumento, posee una función de distribución de tipo
rectangular. En el caso de una indicación digital, la
incertidumbre estándar asociada corresponde a la mitad
de la sensibilidad del dígito menos significativo, dividida
entre raíz cuadrada de tres:
()Τϕ
/Φ4 9.84 Τφ














Estimación de las incertidumbres combinadas
individuales: Después de haber estimado las
incertidumbres estándar tipo A y tipo B, se sigue primero
con el cálculo de la incertidumbre estándar combinada de
cada uno de los parámetros obtenidos a partir de
mediciones directas, es decir, de la tensión y la corriente:
()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
1 0 0 1 328.08 167.97 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
1 0  1 3 8.96 167.97 Τµ ()[ ]
()Τϕ
/Φ4 11.16 Τφ
1 0 0 1 381.12 141.09 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 1.43 Τφ
1 0 0 1 450 141.33 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
  0 0 1 519.12 141.09 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
1 0 0 1 344.88 119.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
1 0 0 1 390.24 119.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
1 0 0 1 407.52 119.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.629 Τφ
1 0 0 1 4 2.88 119.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9 62 Τφ
1 0 0 1 470.4 119.25 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.62 Τφ
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()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
1 0 0 1 66.48 726.45 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
1 0 0 1 118.32 726.45 Τµ ()[ ]
()Τϕ
/Φ4 11.055 Τφ
1 0 0 1 117.36 699.09 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 1 .219 Τφ
  0 0 1 183.6 699.09 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
 0 0 1 250.32 699.09 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
1 0 0 1 85.2 677.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
1 0 0 1 134.4 677.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
1 0 0 1 151.92 677.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ
1 0 0 1 201.84 677.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ  9.449 Τφ
1 0 0 1 219.12 677.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.449 Τφ



































































Cálculo de los coeficientes de sensibilidad: Los






































Evaluación de la covarianza (para hallar el coeficiente
de correlación): Ahora, con el propósito de evaluar la
covarianza2 asociada a la relación existente entre los
resultados de las mediciones de las dos magnitudes en
cuestión, se utiliza la siguiente expresión:
()Τϕ
/Φ4 11.941 Τφ
1 0 0 1 73.44 414.69 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 10.066 Τφ
1 0 0 1 104.16 408.69 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 1 .941 Τφ
1 0 0  141.6 414.69 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 1 .941 Τφ
1 0 0  167.04 414.69 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 10.066 Τφ
1 0 0 1 162 392.13 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 10.066 Τφ































Estimación de la incertidumbre combinada total: Con
este resultado, se tienen ahora todas las contribuciones
necesarias para calcular la incertidumbre estándar
combinada de las incertidumbres combinadas asociadas a




1 0 0 1 66.96 270.69 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
1 0 0 1 113.04 270.69 Τµ ()[ ] ()Τϕ
/Φ4 9.824 Τφ
1 0 0 1 172.56 270.69 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
1 0 0 1 102.48 249.57 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
 0 0 1 132.24 249.57 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.676 Τφ
1 0 0 1 183.6 249.57 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
1 0 0 1 158.16 231.81 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
1 0 0 1 215.52 226.29 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
1 0 0 1 266.4 231.81 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
1 0 0 1 182.88 200.37 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.266 Τφ
























































































2 En Microsoft Excel, la covarianza entre dos magnitudes se puede
obtener por medio de la función ‘COVAR(A:B;C:D)’, dividiendo el
resultado entre n-1, donde “A:B” y “C:D” son los vectores de los
valores obtenidos en la medición de cada una de las dos magnitudes, y n
es el número de mediciones por magnitud. Así mismo, el coeficiente de
correlación r(Xi,Xj) se puede encontrar por medio de la función
“COEF.DE.CORREL(A:B;C:D)”.
Evaluación de aplicación del Teorema del Límite
Central: Para conocer si es posible la aplicación del
Teorema del Límite Central, se utiliza el criterio de la
distribución dominante3[3] (ver figura 3), llamando u1 a
la incertidumbre estándar de mayor magnitud, y llamando




1 0 0 1 370.08 637.65 Τµ ()Iucu cI 221 ⋅= ; ()Τϕ
/Φ4 11.91 Τφ
1 0 0 1 453.12 637.41 Τµ ()Vucu cVR 22 ⋅= (3.17)
()Τϕ
/Φ4 9.406 Τφ
1 0 0 1 435.84 605.25 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.406 Τφ
1 0 0 1 387.36 572.85 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.406 Τφ







































Estimación de los grados efectivos de libertad:
Observando que la relación anterior resulta en un número
mayor que 0,3 se dispone entonces a seguir con el
proceso normal de evaluación de la incertidumbre
expandida evaluando en primer lugar los grados de
libertad de cada una de las componentes de las
incertidumbres estándar combinadas de las mediciones
directas. Por lo tanto, para la incertidumbre estándar tipo
A se evaluarán los grados de libertad vi como n-1, siendo
n el número de mediciones, y para el caso de la
incertidumbre estándar tipo B, se asocian grados de
libertad infinitos. Empleando entonces la ecuación de
Welch-Satterthwaite (Ecuación 3.19), se tiene:
()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 363.12 392.37 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 371.52 381.09 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 373.44 381.09 Τµ ()
)Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 439.2 392.37 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 10.922 Τφ
1 0 0 1 403.68 380.85 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 11.113 Τφ
1 0 0 1 439.2 381.81 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
 0 0 1 475 44 0 85 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 417.36 358.53 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 368.64 347.49 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
1 0 0 1 417.36 347.49 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.375 Τφ
























































1 0 0 1 360.72 305.73 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.059 Τφ
1 0 0 1 370.08 294.69 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 10.77 Τφ 0 1 372 294 93 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.059 Τφ
1 0 0 1 433.2 305.73 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 10.605 Τφ
1 0 0 1 99.84 294.45 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 1 .77 Τφ
1 0 0 1 433.  295.41 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9. 59 Τφ
1 0 1 467.04 294.45  ()
()Τϕ
/Φ4 9.059 Τφ
1 0 0 1 423.36 271.17 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 9.059 Τφ
1 0 0 1 371.04 260.61 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9.059 Τφ
1 0 0 1 422.88 260.61 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 9 59 Τφ





















































Ahora, considerando los grados efectivos de libertad
encontrados anteriormente a partir de las mediciones
directas, se procederá a calcular los grados efectivos de
libertad globales por medio de la ecuación de Welch-
Satterthwaite que servirán para hallar el factor de
cobertura:
3 Este criterio es extraído del documento de aplicación para laboratorios
“EA 4/02 (rev00): Expressions of the Uncertainty of Measurements in
Calibration”, publicado por la Cooperación Europea para la
Acreditación (European co-operation for Accreditation, EA).
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()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ
1 0 0 1 102.48 732.69 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ
1 0 0 1 91.68 723.33 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ
1 0 0 1 122.64 723.33 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ
1 0 0 1 180.72 702.21 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ
1 0 0 1 150.48 685.89 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ
1 0 0 1 208.8 680.85 Τµ ()
()Τϕ
/Φ4 8.371 Τφ




























































Cálculo de la incertidumbre expandida: Con este
resultado se consulta en la tabla de valores tp(v) de la
distribución t de Student el valor correspondiente del
factor de cobertura con un nivel de confianza del 95%,
para hallar posteriormente la incertidumbre expandida de
medición. En la tabla, debido a que 161 grados efectivos
de libertad es mayor que 100, se eligen infinitos grados
que corresponden a un factor de cobertura de 1,960:
()Τϕ
/Φ4 11.012 Τφ
1 0 0 1 83.28 526.05 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 11.012 Τφ
1 0 0 1 109.2 526.05 Τµ ()Ω=Ω⋅=⋅= 967549,093648,096,1xcp ruvtU (3.22)
4. EXPRESIÓN DEL RESULTADO DE MEDICIÓN
Expresión de la incertidumbre. En la División de
Metrología de la Superintendencia de Industria y
Comercio y en la mayoría de los laboratorios a nivel
nacional, la política común es expresar los resultados de
sus mediciones con un nivel de confianza no menor al
95%, en vista de la costumbre en laboratorios similares
fuera del país, como en el caso del CENAM de México.
Es difícil asegurar un valor preciso de la incertidumbre
debido a las múltiples aproximaciones realizadas durante
su estimación. Por ello, generalmente los valores de
tp(vef) para p = 95% se aproximan por los que
corresponden a tp(vef) para p = 95,45% con el fin de
obtener un valor de k = 2,00 en el límite de una
distribución normal (ver tabla distribución t de student).
La expresión de la incertidumbre expandida U incluye su
indicación como un intervalo centrado en el mejor
estimado “y” del mensurando, la afirmación de que p es
del 95% (o el valor elegido) aproximadamente y el
número efectivo de grados de libertad, cuando sea
requerido. Una manera de expresar el resultado de la
medición es:
UyY ±= (4.1)
Como recomendación general, los valores numéricos del
estimado y su incertidumbre no deben informarse con un
número excesivo de dígitos. Es suficiente utilizar dos
cifras significativas, redondeando la última cifra hacia el
número superior consecutivo, aunque en algunos casos se
pueden ofrecer algunos dígitos adicionales para evitar
redondeos. Los valores numéricos de los estimados de
salida y entrada deben redondearse de modo tal que sean
consistentes con sus incertidumbres (por ejemplo, si y =
9,069 51 F, debido a un valor de U = 17 mF, y debe
redondearse a 9,070 F). Una vez la incertidumbre haya
sido redondeada, el estimado de medición debe tener las
mismas posiciones decimales que su respectiva
incertidumbre.
De acuerdo a lo anterior la incertidumbre expandida se
presenta con dos cifras significativas, redondeando la
última cifra al mayor número más cercano y la exactitud
del mensurando debe ser consistente con tales cifras
significativas. Entonces, con un nivel de confianza del
95% y 161 grados efectivos de libertad, el resultado de la
medición es:
Ω±Ω=±= 97,082,99UrR xx (4.2)
5. CONCLUSIONES
Generalmente, en los laboratorios de experimentación
tanto de las empresas como de las universidades, se
hacen mediciones sin realizar el cálculo de la
correspondiente incertidumbre de medición. En muchos
artículos especializados a nivel nacional se puede
observar todavía, cómo experimentalistas reportan
medidas sin incertidumbre de medición. La mayor parte
de la investigación experimental en Colombia adolece de
esta falla; las medidas se realizan con instrumentos que
se han comprado y nunca más vuelven a ser calibrados.
En general, se puede decir que en nuestro país son muy
pocos los experimentalistas que saben reportar sus
medidas.
Se presentó en este trabajo una aplicación práctica de
estimación de la incertidumbre de medición en
mediciones indirectas, utilizando la metodología de la
norma GTC-51 “Guía para la expresión de Incertidumbre
en las Mediciones”[4]. La aplicación presentada se ha
desarrollado de manera metodológica de tal manera que
el lector pueda implementar este desarrollo en otros tipos
de aplicaciones de mediciones directas.
Esperamos que este artículo sirva para crear cultura
metrológica entre los experimentalistas.
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